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Insinöörityössä on perehdytty valaistuslaboratoriotilaan ja valon mittaamiseen 
standardiolosuhteissa. Työn keskeisenä tarkoituksena on ollut tuottaa opas 
valaistuslaboratorioille.  
 
Valaistustekniikka kehittyy hurjaa vauhtia, energiatehokkuuden rinnalle on tullut hyvin 
tärkeä valon ominaisuus - valon laatu. Valon laatu lisää turvallisuutta sekä kohentaa 
ihmisten mielialaa arkipäiväisessä elämässä. Tässä insinöörityössä käydään läpi valon eri 
ominaisuuksia, valon mittaamiseen liittyviä laitteita, mittauksiin liittyviä standardeja sekä 
mittauksiin liittyviä tiloja. Valoa on tärkeää mitata oikein, jotta mittaukset ovat 
käytännöllisiä, toistettavia sekä verrattavia muualla tehtyjen valaistusmittauksien kanssa. 
Lukija tulee saamaan hyvän pohjatiedon, kuinka valaistukseen liittyvät mittaukset 
valaistuslaboratoriotiloissa tulee tehdä. 
 
Työn lähdetietoina on käytetty valaistukseen liittyvää kirjallisuutta sekä tunnetuimpien 
valaistusalan yrityksien dokumentteja. Suomen Valoteknillisen Järjestön järjestämien 
Valoakatemian luentojen luentomateriaaleja on myös työssä käytetty. Käytännön 
kokemusta valaistuslaboratoriotiloista sekä valon mittaamisesta insinöörityön tekijällä on 
Metropolia Ammattikorkeakoulun Albertinkadun toimipisteestä. 
 
Insinöörityö luo lukijalle kokonaiskuvan valon mittaamisesta sekä valaistuslaboratorion 
sisällöstä auttaen hahmottamaan niihin liittyviä vaatimuksia. 
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The purpose of this thesis was to provide an accessible guide to measure light in a labora-
tory environment. The study was carried out as a thesis for Helsinki Metropolia University 
of Applied Sciences. This study functions as a reference for an upcoming lighting laborato-
ry for Metropolia’s Myyrmäki campus, where lighting laboratory of Metropolia’s Albertinkatu 
campus will be moving in 2017. 
 
Lighting technology is developing with a furious pace. Alongside with energy efficiency, 
there is nowadays another very important feature of light and it is quality of light. The quali-
ty of light increases safety and improves people’s mood in everyday life. This thesis goes 
through various features of light, lighting measurement devices, standards related to 
measurement and measurement environments. It is important to measure light in a correct 
way, so measurements can be repeated and compared with measurements done in other 
laboratories. Reader will gain a good knowledge of how different types of illumination 
measurements in a laboratory environment should be done. 
 
As reference sources, literature concerning lighting, as well as documents from companies 
in the lighting industry were used. Academy of Light lectures organized by Illuminating En-
gineering Society of Finland from where a lot of information was obtained, were attended. 
Author of this thesis also have practical experience with measuring light and has been 
working in the lighting laboratory environment on Metropolia’s Albertinkatu campus. 
 
The result of this study provides a user-friendly guide for measuring light in a lighting la-
boratory environment, helping to understand the extent of the requirements. 
Keywords lighting, light, measuring equipment, laboratory, standard 
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Lyhenteet 
CIE International Commission on Illumination (ransk. Commission Internatio-
nale de l´Eclairage). Kansainvälinen järjestö, joka on erikoistunut 
tutkimaan ja jakamaan tietoa näkemisestä, valaistuksesta ja väreistä. 
IESNA Illuminating Engineering Society of North America tai lyhyemmin IES. 
CIE:tä vastaava järjestö, joka toimii Pohjois-Amerikassa. 
SFS Suomen standardisoimisliitto. 
ISO International Organization for Standardization. Kansainvälinen 
standardisoimisliitto. 
CEN European Committee for Standardization. Euroopan 
standardisoimisjärjestö. 
IEC International Electrotechnical Commission. Kansainvälinen sähköteknil-
linen standardisoimiskomissio. 
CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardisation. Euroopan 
sähköteknillinen standardisoimisjärjestö. 
SESKO Suomen sähköteknillinen standardisoimisyhdistys.  
JIS Japanese Industrial Standard. Japanin teollinen standardi. 
JISC Japanese Industrial Standardization Committee. Japanin teollinen stand-
ardisoimiskommissio. 
DIN German Institute for Standardization (saks. Deutsches Institut Fur 
Normung. Saksan standardisoimisliitto. 
ANSI American National Standards Institution. Amerikan 
standardoimisinstituutio. 
   
SI International System of Units (ransk. Système international d'unités). 
Kansainvälinen yksikköjärjestelmä. 
BIPM International Bureau of Weights and Measures (ransk. Bureau interna-
tional des poids et mesures). Kansainvälinen paino- ja mittatoimisto. 
Päättää SI-järjestelmään liittyvistä asioista. 
LED Light-Emitting Diode. Puolijohdekomponentti, joka säteilee valoa, kun sen 
läpi johdetaan sähkövirtaa. 
CRI Colour Rendering Index. CIE:n värintoistoindeksistandardi. 
D65 CIE Standard Illuminant referring 6 500 kelvin daylight. CIE:n 
standardisoima 6 500 kelvinin päivänvaloa vastaava päivänvalolamppu. 
TM-30 Technical Memorandum 30. Värintoiston arvioinnin menetelmä. 
SDCM Standard Deviation Colour Matching. Keskihajonnan värivastaavuus. 
S/P-suhde Skotooppisen ja fotooppisen näkemisen välinen aallonpituusalueiden 
suhde. 
V(λ) Spektrinen valoteho fotooppisen näkemisen alueella. 
V’(λ) Spektrinen valoteho skotooppisen näkemisen alueella. 
Duv Delta uv. Määritelmä, kuinka kaukana värivastattu värilämpötila sijaitsee 
Planckin käyrältä. 
CCF Color Correction Factor. Värinkorjauskerroin. 
PMT Photomultiplier. Valomonistinputki 
CCT Correlated Color Temperature. Värivastaava värilämpötila. 
DALI Digital Addressable Lighting Interface. Digitaalinen 
valaistuksenohjausjärjestelmä. 
   
SDMC Standard Deviation Color Match. Keskihajonta värin mukaan. 





Tässä insinöörityössä perehdytään valaistuslaboratorion mittauslaitteistoihin, 
mittaustiloihin sekä mittauksissa huomioon otettaviin standardeihin. Lisäksi otetaan 
kantaa rakenteilla olevan valaistuslaboratorion suunnitelmaan. Työn tavoitteena on 
tuottaa helppo apuväline valaistuslaboratorioille. Työ tehtiin tutkimusprojektina 
Metropolia Ammattikorkeakoululle. 
Insinöörityössä käydään läpi valaistuslaboratorion sisältöä: minkälaiset tulisi tilojen olla, 
minkälaisia mittalaitteita olisi hyvä käyttää, mitä ominaisuuksia laitteilla mitataan sekä 
mitä asioita tulisi ottaa huomioon mittauksia tehdessä. Työssä opastetaan yleisiä 
huomioon otettavia kansainvälisiä mittauksiin ja mittauslaitteistoihin liittyviä 
standardeja. Työssä käydään lopuksi läpi tutkimusprojektina Myyrmäkeen tulevan 
valaistuslaboratorion suunnitelmaa.  Myyrmäen valaistuslaboratoriotilat tulevat näillä 












2 Valaistuslaboratorio oppilaitoksissa 
Valaistuslaboratorion tavoitteena oppilaitoksissa on saada tulevat insinöörit 
tiedostamaan valon eri ominaisuuksia mittaamalla ja havainnoimalla tuloksia 
laadukkailla mittalaitteilla, sekä saatujen tuloksien kautta tutkia valon vaikutusta 
jokapäiväisessä elämässä. Ihmissilmä ei ole tarpeeksi kyvykäs erottelemaan valon eri 
laatuja, joten tarvitsemme mittalaitteita valon laadun havainnoimiseen. Kun opiskelijat 
pääsevät kokemaan laboratorio-olosuhteissa valaistuksen mittaamista, huomaavat he 
konkreettisesti valon laadun merkityksen ja kehittyvät valaistuksen asiantuntijoina. 
Metropolia Ammattikorkeakoulu pyrkii tekemään paljon yhteistyötä yrityksien kanssa, 
josta niin yritykset, opiskelijat kuin oppilaitoskin hyötyvät. Yritykset saavat edullisesti 
haluamiaan mittauksia suoritettua joko opiskelijoiden tai oppilaitoksen 
laboratorioinsinöörien avulla ja opiskelijat saavat projekteista kokemusta. Yritykset ja 
oppilaat pääsevät tutustumaan yhteistyössä toisiinsa, mikä on molemmille osapuolille 
hyödyllistä. Myös oppilaitos hyötyy yhteistyöstä yrityksien kanssa taloudellisesti. 
3 Mitattavia valon ominaisuuksia 
Valo ei ole pelkästään ihmissilmän erottamaa säteilyä. Optista säteilyä on yli 
ihmissilmien rajojen ja sitä pystytään mittaamaan asianmukaisilla mittalaitteilla käyttäen 
peilejä, linssejä, suodattimia, diffraktiohiloja ja prismoja. Ultravioletti- ja infrapunasäteily 
kuuluvat näkyvän valon lisäksi optisen säteilyn piiriin. Valaistuslaboratorioissa tutkitaan 
koko optisen säteilyn skaalaa, mutta suurimmaksi osaksi näkyvän valon 
aallonpituuksia. [1.] 
3.1 Näkyvän valon spektri 
Valo on hyvin pieni osa sähkömagneettisesta säteilystä. Ihmissilmä pystyy erottamaan  






Kuva 1. Sähkömagneettisen säteilyn graafinen käyrä, jossa ovat ihmissilmälle näkyvät 
aallonpituudet suurennettu spektriksi. [2.] 
Näkyvää valoa lyhyemmillä aallonpituuksilla, eli 100 - 380 nm:n aallonpituuksilla, on 
ultraviolettisäteilyn alue ja vastaavasti pidemmillä, n. 780 – 1000 nm:n aallonpituuksilla, 
on infrapunasäteilyn alue. Näitä kolmea osaa sähkömagneettisen säteilyn spektristä 
kutsutaan optiseksi säteilyksi. Kaikki kolme vaikuttavat ihmiseen osuessaan ihmisen 
kehoon. Infrapunasäteilyä kutsutaan myös lämpösäteilyksi, sillä säteilyn pystyy 
tuntemaan iholla. Ultraviolettisäteilyä ei pysty keholla yhtä helposti aistimaan, vaikka 
silläkin on vaikutusta kehoon. Ultraviolettisäteilyä pystyy havainnoimaan mittalaitteilla. 
[1.] 
Ihmissilmä pystyy erottamaan valonlähteestä sen tuottaman aallonpituuksien summan, 
mutta silmällä on mahdotonta erotella tulevan valon eri aallonpituuksia. Yhdestä valon 
aallonpituudesta, eli monokromaattisesta valosta, pystyy havaitsemaan sen 
aallonpituuden, eli värin, mutta kun lisää eri värien aallonpituuksia, alkaa valon 
aallonpituuksien summa nopeasti muuntumaan silmälle erottamattomaan muotoon. 





Valovoima kuvaa valonlähteestä tiettyyn suuntaan säteilevää valon intensiteettiä. 
Valovoiman yksikkö on kandela (cd). Kandelan vanha määritelmä oli kynttilän liekin 
valovoima, joka on karkeasti 1 cd. Nykyisin kandela kuuluu SI-järjestelmän 
perussuureisiin ja on määritelty seuraavasti: 
”Kandela on sellaisen säteilylähteen valovoima, joka tiettyyn suuntaan lähettää 
monokromaattista säteilyä taajuudella 540 THz:n, ja jonka säteilyteho tähän suuntaan 
on 1/638 wattia steradiaania kohti.” [1.] 
Kandelan määritelmän 540 THz:n taajuus vastaa 555 nm:n aallonpituutta, mikä asettuu 
ihmissilmän suhteellisen spektriherkkyyskäyrän (kuva 2) huippukohtaan fotooppisessa 
näkemisessä. Valovoima voidaan mitata valaistusvoimakkuusmittarilla (kappale 5.3.1). 
 
Kuva 2. Kuvassa tummennettu alue on CIE 1931 ihmissilmän suhteellinen 
spektriherkkyysstandardi ja siitä muokattuja versioita CIE 1951 sekä CIE 1978 




Valovoima ilmoitetaan tavallisesti valaisimen, tai valonlähteen, valonjakokäyrän avulla 
napakoordinaatistossa, joka ilmoittaa valaisimen valovoiman eri suuntiin yhdessä tai 
kahdessa tasossa (kuvat 3 ja 4). Koordinaatistossa katkoviivalla merkattu alue kuvaa 
valonlähteen pituusakselin suuntaista tasoa kun ehjän viivan alue kuvaa pituusakseliin 
nähden poikittaista tasoa. Y-akselilla on suhteellisen valovoiman asteikko kandelaa per 
tuhat luumenta (cd/klm). Todellinen valovoima saadaan, kun suhteellinen arvo 
kerrotaan valaisimen valonlähteen valovirralla. Valonlähteen valonjakokäyrän 
mittaaminen pystytään toteuttamaan parhaiten goniofotometrillä (kappale 5.4). [5.] 
 





Kuva 4. Erään 28 watin ja 2 600 luumenen T5-loisteputkivalaisimen valonjakokäyrä. 
Käyrältä pystyy laskemaan (1) lampun antavan suoraan alas n. 975 kandelaa. [5.] 
I = 2 600 lm ⋅ 
       
        
  = 975 cd  (1) 
(*) = käyrältä luettu arvo 
3.3 Valovirta 
Valovirta kertoo valonlähteen antaman näkyvän valon kokonaisvalonmäärän. 
Valonlähteen tuottama säteilyteho painotetaan ihmissilmän spektriherkkyysstandardilla 
(kuva 2). Valovirran yksikkö on luumen (lm). Valovirran voi mitata integroivassa 
pallossa (kappale 5.5). [1.] 
3.4 Luminanssi 
Ihminen aistii valon luminansseina pinnoilta ja pintojen luminanssierot mahdollistavat 
tehokkaan näkemisen. Mitä suurempi luminanssi pinnassa on, sitä kirkkaammalta pinta 




valaistusvoimakkuuden perusteella sekä myös valon suunta ja heijastuskulma 
vaikuttavat pinnalta koettuun kirkkauteen varsinkin, jos pinta on kiiltävä. Luminanssin 
suomenkielinen vastine on valotiheys, mutta luminanssi terminä on suomenkielessä 
yleisessä käytössä. Luminanssin voi mitata esimerkiksi luminanssimittarilla (kappaleet 
5.3.5 ja 5.3.6) ja kuvantavalla luminanssimittarilla (kappale 5.3.7). [6.] 
Luminanssin yksikkö on kandelaa neliömetrille cd/   ja sen yleinen kaava on 
L = 
 
      
 
     pinnalle tuleva valovirta 
  on pinta-ala, johon valovirta kohdistuu 
     on pinnan normaalin ja valonsäteen välinen kulma. 
 
Kuva 5. Poistumistiekylttien luminanssierot. [6.] 
Kuvassa 5 näkyy esimerkiksi, kuinka luminanssi on jakautunut eri tavalla kahdessa eri 
poistumistiekyltissä. Ylemmässä kyltissä luminanssierot ovat tasaisemmat kuin 
alemmassa, joten ylempi kyltti on mukavampi silmälle. Alemmassa kyltissä keskellä on 




3.5 Valaistusvoimakkuus  
Valaistusvoimakkuus kertoo, kuinka paljon valaistavaan pintaan tulee valovirtaa. Se 
kuvaa, kuinka hyvät valaistusolosuhteet tilassa on. Valaistusvoimakkuuden yksikkö on 
luumenia neliömetrille (lm/  ) eli luksi (lx). Yhdysvalloissa valaistusvoimakkuus 
lasketaan luumenia neliöjalkaa kohden (lm/   ), jonka yksikkö on footcandle. 100 
luksia vastaa noin 9,3 footcandle-yksikköä. Molemmat arvot, luksi sekä footcandle, 
voidaan mitata valaistusvoimakkuusmittarilla (kappale 5.3.1). [7; 8.] 
 
Taulukko 1. Suositeltavia valaistusvoimakkuuksia eri tiloissa. [9.] 
 
Kuvantavalla menetelmällä (kappale 5.3.7) pystyy havaitsemaan pintojen 
valaistusvoimakkuuksia graafisesti. Valaistuksen voimakkuuserot erottuvat 
kuvantavassa menetelmässä toisistaan eri väreillä (kuva 6), joten otetusta kuvasta voi 





Kuva 6. Valaistusvoimakkuutta pystyy hyvin havainnoimaan erilaisilla kuvantavilla 
menetelmillä ohjelmistojen avulla. [10.] 
3.6 CRI-värintoistoindeksi ja värintoiston arvioinnin menetelmä TM-30 
CRI-värintoistoindeksillä mitataan valonlähteen kykyä toistaa määrättyjä testivärejä 
(kuva 7) suhteessa annettuun vertailuvalonlähteeseen. CIE:n yleistä värintoistoindeksiä 
kutsutaan nimellä CRI, tai myös   -indeksi, johon kuuluu kahdeksan standardisoitua 
Munsellin värinäytettä (R1 - R8). Laajennetussa standardittomassa mallissa, eli   -
indeksissä (R1 - R15), on seitsemän lisäväriä (R9 - R15). Indeksissä vertaillaan 
matemaattisesti värien toistumista mitattavan valonlähteen ja standardoidun 
vertailuvalonlähteen välillä. CRI:n yksikkö on lukema välillä 0 - 100, joka saadaan 
vertailuvalonlähteen ja mitattavan valonlähteen verrannollisuudesta. Arvo 100 vastaa 
täysin samanlaista värintoistoa vertailuvalonlähteen kanssa ja arvolla 0 värit eivät toistu 
lainkaan, eli värit näkyvät mustavalkoisena, monokromaattisena. 
Vertailuvalonlähteenä on alle 5 000 kelvinin värilämpötilan arvoilla Planckin säteilijä, eli 
musta hehkuva metallikappale. Hehkulamppu noudattaa määritelmää ja sen   -
indeksin arvo on täydet 100. Kun mitataan värilämpötilaltaan yli 5 000 kelvinin 
valonlähdettä, käytetään vertailuvalonlähteenä standardisoitua D65-päivänvaloa. 
Värintoistoindeksin voi mitata esimerkiksi värivalaistusvoimakkuusmittarilla (kappale 
5.3.2), CRI-valaistusmittarilla (kappale 5.3.3) tai spektripohjaisella 





Kuva 7. Värintoistoindeksin värit R1 - R8 sekä lisävärit R9 - R15. [12.] 
Laajennetun mallin R9 - R15 lisävärejä käytetään arvioidessa mm. elintarvikkeiden, 
vaatteiden, ihon, sisustusmateriaalien, taideteosten, sairaalatilojen ja 
ensihoitoyksiköiden värintoistoa. [13.] 
 
Kuva 8. Standardisoidun D65-päivänvalon ja Planckin säteilijän (A) - esimerkiksi 




TM-30-värintoiston arvioinnin menetelmä 
TM-30 on Pohjois-Amerikan valoteknillisen seuran IESNAn ehdottama uusi värintoiston 
arvioinnin menetelmä. TM-30 menetelmässä on vertailtavia värejä valittu harkitusti 99 
kappaletta kattaen koko väriavaruuden riittävällä tarkkuudella. Valitut värit ovat 
sisätiloissa esiintyviä, eivätkä ole epäherkkiä erilaisen spektrin vaihteluille. 
Menetelmässä on käytössä kaksi eri arvoa: Fidelity index, eli väripuhtaus, jossa 
verrataan värien toistumista vertailuvalonlähteeseen verrattuna sekä Gamut index, eli 
värikirjo, jossa mitataan, kuinka laajasti eri värit toistuvat. [15.] 
 
Kuva 9. Esimerkki TM-30 mittausmenetelmän grafiikasta. [15.] 
3.7 Värilämpötila 
Valonlähteen värilämpötilan mittayksikkö on kelvin (K). Kelvin-asteikko noudattaa 
Planckin säteilijän käyrää, eli mustan metallikappaleen säteilylämpötilaa. Esimerkiksi 
hehkulampun tuottama värilämpötila on sama kuin lampun sisällä palavan 
hehkulangan lämpötila, eli 2 700 kelviniä. Muille kuin termisille säteilijöille - esimerkiksi 
loiste- ja purkauslampuille sekä ledeille - käytetään korreloitua värilämpötilaa (luku 
3.6.1). Kuvassa 10 näkyy eri värilämpötiloista värivastattuja esimerkkejä. 
Värilämpötilan voi mitata esimerkiksi värivalaistusvoimakkuusmittarilla (kappale 5.3.2), 
CRI-valaistusmittarilla (kappale 5.3.3) tai spektripohjaisella 





Kuva 10. Värilämpötila-asteikko ja vasemmalla on ledilamppuja värivastattu eri 
värilämpötiloihin. [17.] 
3.7.1 Värivastattu valon värilämpötila 
Kuva 11 esittää värilämpötilan värivastaavuuden laskentaa CIE 1931-väriavaruudessa. 
Värivastaamisesta käytetään myös lyhennettä CCT. Planckin säteilijän käyrä näyttää 
mustan hehkuvan rautakappaleen, eli valkoisen valon, värilämpötilan kelvin-asteina 
suhteutettuna CIE 1931-väriavaruuteen. Mitattavan valonlähteen värikylläisyys 
mitataan ja saatu koordinaatti katsotaan värikoordinaatistosta x- ja y-akseleilta. 
Planckin säteilijän käyrää leikkaavien akselien mukaisesti luetaan värikoordinaatin 
värivastaavuus käyrältä ja värilämpötila määräytyy kohdassa, jossa akseli leikkaa 





Kuva 11. CIE 1931-väriavaruuskartta, johon on sijoitettu Planckin säteilijän käyrä. [18.] 
3.7.2 MacAdamin ellipsi ja SDCM-ellipsi 
Ledien lähettämä valon värilaatu, eli kuinka lähellä toisiaan ovat eri ledien lähettämät 
valon väripisteet, ilmoitetaan parhaiten MacAdamin ellipseillä (kuva 12) CIE 1931- tai 
1976-värikoordinaatiston avulla. MacAdamin ellipsejä kutsutaan myös SDCM-
ellipseiksi. MacAdamin ellipseillä värilaatua arvioidaan asteikolla nollasta kymmeneen. 
CIE 1976-väriavaruus (kuva 13) soveltuu ellipsien tarkasteluun paremmin kuin 
standardina käytettävä CIE 1931. Syynä tähän on CIE 1931-väriavaruuden 
epätasajakoisuus - varsinkin vihreillä aallonpituuksilla - verrattuna CIE 1976-
väriavaruuteen. MacAdamin ellipsit kuvaavat todennäköisyyttä, millä ihminen voi 
havaita värieroavaisuuden. MacAdamin ellipsejä voidaan mitata mm. spektripohjaisella 





Kuva 12. MacAdamin ellipsejä. [19.]  
Kuvassa 11 tarkastelukohdaksi on valittu CIE-väriavaruudesta joltain värivastatulta 
väriltä 3 000 kelvinin värilämpötilapiste. Ihmisten havaitsema värien erottelukyky 
riippuu täysin yksilöstä, toiset huomaavat värieroavaisuudet paremmin kuin toiset. 
Vihreä alue on kahden ellipsin kokoinen alue, joka edustaa tilanne, jossa ihminen hyvin 
vaikeasti havaitsee värieroavaisuuksia. Keltainen alue edustaa tilannetta, jolloin 
ihminen voi havaita värieroavaisuuksia, mutta se ei ole kovin yleistä. Punainen alue 
edustaa tilannetta, jolloin ihmiset alkavat enemmän havaitsemaan värieroavaisuuksia.  






Kuva 13. CIE 1931- ja CIE 1976-väriavaruudet, joihin on sijoitettuna valon 
aallonpituuksia mukaillen samankokoisia MacAdamin ellipsejä. Ellipsit ovat 
suurennetussa koossa tuoden esille CIE 1931-väriavaruuden epätasajakoisuuden. 
[20.] 
3.7.3 Delta uv 
Delta uv, eli Duv, on Pohjois-Amerikassa käytettävä menetelmä. Duv on käytössä kun 
määritellään kuinka kaukana värivastattu värilämpötila sijaitsee Planckin käyrältä. Arvo 
on sitä suurempi, mitä kauempana värivastattu värilämpötilapiste sijaitsee käyrältä. (+) 
arvo saadaan, kun liikutaan y-akselilla Planckin käyrältä vihreän värin suuntaan ja (-) 






Kuva 14. Duv-arvon akseli CIE 1960-väriavaruudessa. [22.] 
3.8 S/P-suhde  
Valonlähteiden S/P-suhde kertoo, kuinka tehokas valonlähde on mesooppisessa 
mitoituksessa, eli valon lyhyemmillä aallonpituuksilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
kuinka hyvä valonlähde on hämärään aikaan, jolloin silmien sauvasolut ovat tappisoluja 
aktiivisempia näkemisen suhteen. CIE 1931-väriavaruus on luotu silmien tappisolujen, 
eli päivänäkemisen mukaan, jonka vuoksi S/P-suhde olisi ulkovalaisimista hyvä mitata. 
S/P-suhteen voi mitata esimerkiksi spektripohjaisella valaistusvoimakkuusmittarilla 





Kuva 15. Ihmissilmän fotooppisen ja skotooppisen näkemisen valon aallonpituuksien 
spektrinen vastaanottokyky. Kuvaa voi verrata ihmissilmän spektriherkkyyskäyrään 
(kuva 2). [23.] 
 
Kuva 16. Kylmän sinisen ja lämpimän valkoisen ledin spektrikäyrät S/P-suhteineen. 
[24.] 
Taulukko 2. Suuntaa antavia valonlähteiden S/P-suhteita. [23.] 
Valonlähde Tyypillinen S/P-suhde 
Pienpainenatrium 0,2 
Suurpainenatrium 0,4 - 0,6 
LED, lämmin valkoinen 1,2 
Monimetalli, lämmin valkoinen 1,2 
Halogeeni valonheittimiin 1,4 
LED, kylmä valkoinen 2,0 




4 Testiolosuhteet valonlähteille 
4.1 Testihuone 
Testihuoneen mittaustila, jossa valaistusmittaukset suoritetaan, tulisi olla hajavalolta 
ehkäisty. Esimerkiksi mustilla valoa läpäisemättömillä verhoilla voi hajavaloa peittää. 
Pinnoilta heijastuvan valon vaikutusta voi vähentää peittämällä pinnat mattamustalla 
materiaalilla. Mattamustan pinnan heijastuskerroin on n. 0,4. EN 13032-1 standardin 
mukaan valaistusmittalaitteen päähän saa kohdistua hajavaloa mattamustilta pinnoilta 
vähintään kahden heijastuksen kautta. Hajavalon vaikutus on tällöin riittävän 
minimaalinen. Jos heijastumiselta ei pysty välttymään, täytyy heijastavat pinnat peittää 
heijastamattomalla materiaalilla esimerkiksi mustalla matolla. Mittalaitteen valonlukijan 
takatausta tulee olla myös mattamusta.  Mattamusta pinta koskee mittaustilan kaikkia - 
paitsi mitattavan valonlähteen - pintoja; niin seiniä, kattoa, lattiaa sekä mahdollisia 
laitteita. [1.] 
 




4.2 Mittausympäristön ilmatila 
EN 13032-1 sekä EN 13032-4 standardien mukaan mittaukset tulisi suorittaa  25 °C +/- 
1 °C:n lämpötilassa mitattaessa loistelamppuja sekä ledilamppuja. Muita valonlähteitä 
voi mitata 20:n ja 27 °C:een välillä, mutta lämpötilanmuutos mittauksissa ei saa ylittää 
+/- 3 °C:ta. Lämpötila mitataan korkeintaan 1,5 metrin etäisyydeltä valonlähteestä, 
lukuun ottamatta ledilamppua, jota mitataan LED-moduulin vierestä tai lämpötilan 
mittaukselle osoitetusta pisteestä. Valonlähteitä mitattaessa tulee niiden ensin 
saavuttaa terminen tasapainotila, jotta mittaukset ovat käytännöllisiä. Esimerkiksi 
ledilamppuja mitattaessa tulisi valonlähteen olla päällä vähintään 30 minuuttia - 2 
tuntia, jotta jäähdytyselementti on pysäyttänyt valonlähteen lämpötilan muutoksen, eli 
laitteen terminen tila on vakaa. [1.] 
EN 13032-1 standardin mukaan mittausten aikana ilmavirran nopeus ei saa ylittää 
arvoa 0,2 m/s. Suurempi ilmavirta alkaa vaikuttamaan valonlähteen sekä sitä 
ympäröivän tilan lämpötilaan. Goniofotometriä käytettäessä on otettava huomioon, ettei 
mitattava lamppu ole mittaushetkellä liikkeessä. Ilmankosteutta mittaustilassa ei ole 
määritelty, mutta sen on suositeltavaa vastaavan toimistotilojen ilmankosteutta. [1; 26.] 
4.3 Virhemarginaali 
Valaistusmittauksissa on lähes mahdotonta saada täysin samat mittausarvot kuin 
toisaalla tehdyissä mittauksissa, mutta virheen minimoimiseen pystyy vaikuttamaan. 
Mittauksissa syntyvää virhettä voi tuottaa mm. vertailuvalonlähteen virheellisyys, 
lämpötilan muutos mittausten välillä, ilmanvirtaus, pölyn kertyminen pinnoille, 
mittauslaitteen kalibrointi, sähköteknilliset ja fysikaaliset eroavaisuudet 
komponenteissa. On hyvä, jos mittauksien virhemarginaali pysyy alle 10 %:n sisällä. [1; 
27.]  
4.4 Standardisoiminen 
Mittausten tarkkuutta ylläpidetään laboratorio-oloissa noudattamalla 
standardimenettelytapoja sekä käyttämällä mittauslaitteistoja, jotka ovat läpäisseet 




ja -liittojen toimesta yhteiseksi perustaksi. Näin ollen mittauksia voidaan verrata 
keskenään, vaikka mittaukset olisi suoritettu toisaalla. Jos standardiolosuhteista 
poiketaan, tulee siitä mainita perusteluineen mittauspöytäkirjaan. [28.]  
Suomeen vaikuttavia valaistukseen liittyviä standardeja julkaisevat eurooppalaiset 
standardoimisjärjestöt CEN ja CENELEC, joiden toiminnassa ja päätöksissä on 
mukana Euroopan jokaisen maan omat standardoimisjärjestöt. Suomen 
standardoimisjärjestöinä toimivat SFS sekä SESKO, jotka jakavat standardit Suomessa 
käytettäviksi. Muutoksia eurooppalaisiin standardeihin saattavat SFS sekä SESKO 
hieman tehdä, mutta Euroopan sisällä kaikki maat noudattavat pääosin CEN:n ja 
CENELEC:n julkaisemia standardeja. Eurooppalaisiin standardoimisjärjestöihin 
vaikuttavat maailmanlaajuisten standardoimisjärjestöjen ISO:n, IEC:n sekä 
valaistuskomissio CIE:n päätökset, mutta kaikkia standardeja heiltä eivät CEN ja 
CENELEC hyväksy omiin standardeihinsa. Jos jokin mittaus halutaan suorittaa 
esimerkiksi Suomessa ja mittauksia halutaan verrata Japanissa suoritettuun 
mittaukseen, on tässä tapauksessa otettava huomioon Japanissa käytettävän teollisen 
standardin JIS:n määräykset. [28.] 
Valaistuslaboratorion yleisistä virallisista vaatimuksista löytyy lisää tietoa ISO:n sekä 
IEC:n oppaasta: “ISO/IEC Guide 25, General Requirements and the Competence of 
Calibration and Testing Laboratories”. [1.] 
Taulukko 3. Tärkeimpiä standardoimisjärjestöjä. 
Lyhenne Järjestön koko nimi 
CIE Kansainvälinen valaistuskomissio, jolla standardisoimisvaltuudet 
ISO Maailmanlaajuinen standardisoimisjärjestö 
IEC Maailmanlaajuinen sähköteknillinen standardisoimisjärjestö 
CEN Euroopan standardisoimisjärjestö 
CENELEC Euroopan sähköteknillinen standardisoimisjärjestö 
SFS Suomen standardisoimisjärjestö 
SESKO Suomen sähköteknillinen standardisoimisjärjestö 
JISC Japanin teollinen standardisoimiskomissio 
DIN Saksan standardisoimisjärjestö 





Laboratorioissa tehtyjen mittausten tulisi olla standardimenettelytapojen mukaisia, jotta 
ne olisivat verrattavissa muiden laboratorioiden mittauksien kanssa. Oppilaitosten 
laboratoriot eivät yleensä ole standardisoituja, mutta yrittävät olla lähellä standardeja. 
Mittauksia suorittaessa, tulisi kirjata mittausten olosuhteet, mittalaitteet, mittausarvot 
sekä mahdolliset virhekertoimet mittauspöytäkirjaan, josta ne olisi helposti luettavissa. 
ISO 9000-standardista: 4.11.2b: identify all inspection, measuring, and test equipment 
that can affect product quality, and calibrate and adjust them at prescribed intervals, or 
prior to use, against certified equipment having a known valid relationship to interna-
tionally or nationally recognized standards. Where no such standards exist, the basis 
for calibration shall be documented. 
5.1 Optisen säteilyn ilmaisinteknologia 
Kaksi yleistä valonilmaisinta näkyvälle valolle ovat fotodiodi sekä valomonistinputki. 
Molemmilla tekniikoilla pystyy tunnistamaan näkyvän valon lisäksi myös IR- sekä UV-
säteilyä riippuen tuotteen laadusta. 
5.1.1 Fotodiodi 
Fotodiodit ovat yleisimpiä fotometriassa sekä radiometriassa käytössä olevia 
valonilmaisimia. Ne ovat lineaarisia sekä vakaita, eli eivät väsy kuten vanhemmat 
seleenisolupohjaiset. Fotodiodit syrjäyttivät aikaisemmin yleisessä käytössä olleet 
seleenisolut, jotka väsyvät ajansaatossa ja lopulta kuolevat. Fotodiodit perustuvat 
puolijohde-pn-liitoksiin, jotka reagoivat ulkoisiin ärsykkeisiin kuten valoon. Toisin kuin 





Kuva 18. S2386-5K-fotodiodi. [29.] 
5.1.2 Valomonistinputki 
Valomonistiputki, eli PMT, on usein käytössä, kun mittauksilta vaaditaan suurta 
tarkkuutta. Kuvasta 17 näkee valomonistinputken toiminnan, missä fotokatodiin osuvat 
fotonit muuntuvat elektroneiksi ja osuvat dynodille. Jokaista dynodiin osunutta 
elektronia kohti irtoaa useita uusia elektroneja. Kun dynodeja on peräkkäin useampia, 
vahvistuu alkuperäinen heikko elektronien virta moninkertaiseksi. Tämä tekee 
valomonistinputkesta tarkan. [1.] 
 






Spektrianalysaattori analysoi digitaalisen spektrisen tiedon - esimerkiksi integroivan 
pallon (kappale 5.5) toimiessa anturina - ja tuo pallon keräämän tiedon luettavaan 
muotoon esimerkiksi tietokoneelle. DAS-2100-spektrianalysaattori pystyy lukemaan 
350 - 1050 nm:n aallonpituuksia ja on käytössä Albertinkadulla Metropolia 
Ammattikorkeakoululla. Spektrianalysaattorilla voi laskea myös mm. valoa läpäisevien 
materiaalien spektrin integroivan pallon avulla, jolloin valonlähteenä käytetään usein 
halogeenivalonheitintä (kuva 21). DAS-2100-spektrianalysaattorin tekniset tiedot 
löytyvät liitteestä 12. [31.] 
 
Kuva 20. DAS-2100-spektrianalysaattori. [31.] 
Mitattaessa spektrianalysaattorilla eri materiaalien läpäisyspektrejä integroivan pallon 
avulla, tarvitaan mittauksiin sopiva valonlähde, esimerkiksi kuvan 36 
halogeenivalonheitin, jolla voi läpäistä valoa materiaalin läpi. 
 




KI-125 Koehler Illuminator-halogeenivalonheittimen valaistusvoimakkuus on 
säädettävissä 100 ja 20 000 luksin välillä. Heittimen valonlähde on 3 000 kelvinin 
halogeenilamppu.  
5.2.2 Spektrofotometri 
Spektrofotometriin syötettävä valo läpäisee prisman tai prismoja, jotka hajottavat valon 
eri aallonpituuksiin, eli spektriksi. Laitteessa oleva ilmaisin vastaanottaa spektrin ja 
muuntaa vastaanottamansa tiedon digitaaliseen muotoon tietokoneohjelmistolle. 
Ohjelmistolta pystyy lukemaan mitatun valon tietoja tarkemmin. Specbos 1211-LAN-
spektrometrin tekniset tiedot löytyvät liitteestä 9 sivulta 3. 
 





Kuva 23. Greenlite ELS-M-lampun valon koostumus spektrometrin lukemana. [33.] 
Kuvassa 23 eri aallonpituuksien intensiteettitasot näkyvät alaosiossa käyränä. Valon 
summa voi näyttää silmille samalta kuin toinen valo, mutta valon koostumukset voivat 
olla hyvin erilaiset. 
5.3 Kenttämittauslaitteet 
5.3.1 Valaistusvoimakkuusmittari 
Valaistusvoimakkuusmittari (kuva 24) koostuu valokennosta, värikorjaussuotimesta, 
kosinikorjaimesta sekä valovirtamittarista. Riippuen mittarin osista voidaan laitetta 
kutsua valaistusvoimakkuusmittariksi, luksimittariksi, valovoimamittariksi, 
valovirtamittariksi tai luminanssimittariksi. Valokennon spektrinen vastaanottokyky on 
mukailtu CIE 1931 suhteellisen ihmissilmän spektriherkkyyskäyrän (kuva 2) mukaan.   
Valaistusvoimakkuusmittarilla voi mitata valonlähteen säteilyarvoja tietystä pisteestä. 
Esimerkiksi työtasojen ja työpisteiden  valaistusvoimakkuuksia (kappale 3.2) mitataan 





Kuva 24. Valaistusvoimakkuusmittarit T-10A ja T-10MA. [12.] 
T-10MA valaistusvoimakkuusmittariin on mahdollista kytkeä sarjaan monia valokennoja 
(kuva 25), jotta voi laskea suuremman alueen valaistusarvon. T-10A:n ja T-10MA:n 
tekniset tiedot löytyvät liitteestä 1. [12.] 
 





5.3.2 Värivalaistusvoimakkuusmittari  
Värivalaistusvoimakkuusmittari (kuva 26), toiselta nimeltä väriluksimittari, mittaa 
valaistus-voimakkuusarvojen lisäksi myös xy-värikoordinaatit (kappale 2.7.1). Yleensä 
mittalaitteen lisäksi tarvitaan värikoordinaatisto, josta pystyy katsomaan mittalaitteen 
näyttämä värilämpötila. Chroma Meter CL-200-värivalaistusvoimakkuusmittarin tekniset 
tiedot löytyvät liitteestä 2.  [12.] 
      
Kuva 26. CL-200 värivalaistusvoimakkuusmittari. [12.] 
5.3.3 CRI-valaistusmittari 
CRI-valaistusmittarilla (kuva 27) voidaan mitata monia valon arvoja kuten esimerkiksi 
spektrisen tehotiheyden (kappale 3.1), hallitsevan aallonpituuden (kappale 3.1), 
huippuaallonpituuden (kappale 3.1), värintoistoindeksin (kappale 3.6), värilämpötilan 
(kappale 3.7),  kolmiväriarvon (kappale 3.7.1), kromaattisuuden (kappale 3.7.1), ja 
värieroavaisuuden (kappale 3.7.1). VL-70F on kätevä pieni monipuolinen 





Kuva 27. CL-70F CRI-valaistusmittari. [12.] 
5.3.4 Spektripohjainen valaistusvoimakkuusmittari 
Spektripohjaisella valaistusvoimakkuusmittarilla (kuva 28) voi mitata mm. valon 
spektrin (kappale 3.1), hallitsevan aallonpituuden (kappale 3.1), 
valaistusvoimakkuuden (kappale 3.2), värintoistoindeksin (kappale 3.6), värilämpötilan 
(kappale 3.7), värikoordinaatit (kappale 3.7.1), värieron valittuun kohteeseen nähden 
(kappale 3.7.1) sekä S/P-suhteen (kappale 3.8). Mukana tulee CL-s10w-ohjelmisto, 
joka sisältää mm. MacAdamin ellipsien (kappale 3.7.2) mittaamisen. Mittalaitteen 
tekniset tiedot löytyvät liitteestä 4. [12.] 
 




5.3.5 Luminanssi- sekä väriluminanssimittari 
Luminanssimittari (kuva 29) on periaatteeltaan samanlainen kuin 
valaistusvoimakkuusmittari. Oleellisin ero on siinä, että valaistusvoimakkuusmittari 
mittaa kaiken tasopinnalle tulevan säteilyn, kun taas luminanssimittarin mittaussektori 
on rajattu hyvin kapeaksi. Valokennon spektrinen vastaanottokyky on mukailtu CIE:n 
suhteelliseen ihmissilmän spektriherkkyysstandardiin (kuva 2). Luminanssimittarilla 
mitataan pinnan luminanssia (kappale 3.4) eri etäisyyksiltä. Väriluminanssimittari mittaa 
samalla myös kohteen värikoordinaatit. LS-150 luminanssimittarin ja CS-150 
väriluminanssimittarin tekniset tiedot löytyvät liitteestä 5. [12.] 
 
Kuva 29. LS-150 luminanssimittari sekä CS-150 väriluminanssimittari ovat 
ulkomuodoltaan identtiset [12.] 
 




Lähilinssien avulla luminanssimittarilla voi mitata luminanssin pienestä kohteesta 
esimerkiksi tekstiltä paperilla.  
5.3.6 Väriluminanssimittari tarkkaan mittaamiseen 
Tarkempaan luminanssin mittaamiseen, tai värin mittaamiseen, on hyvä käyttää hyvin 
tarkkaa mittaria jalustan kanssa. Tähän tarkoitukseen on hyvä esimerkiksi 
väriluminanssimittari CS-200 (kuva 31). Mittalaitteella voidaan säätää tarkasti kuinka 
pienestä pisteestä luminanssi halutaan mitata. Albertinkadun toimipisteessä pidemmän 
matkan mittaukset on suoritettu kellaritasolla olevalla käytävällä (kuva 43). Mittalaitteen 
tekniset tiedot löytyvät liitteestä 6. [12.] 
 




5.3.7 Kuvantava luminanssimittari 
 
Kuva 32. Canon 70D-digitaalinen refleksikamera, jonka lisäksi tarvitaan LMK LabSoft-
ohjelma, jotta kamera toimii kuvantavana luminanssimittarina. [37.] 
Kuvantavan luminanssimittarin toiminta perustuu kameran kennon aistimaan pintojen 
lähettämään valovoimaan, kuten luminanssimittarikin, mutta suurelta alalta. Kameralla 
otetaan kuva, ja kuvasta voidaan jälkeenpäin tarkastella eri pisteiden luminansseja 
(kuva 33). Luminanssierot eivät tosin voi olla liian suuria, sillä kuten tavallisissa 
valokuvissa, kuvat voivat yli- tai alivalottua. Yli- ja alivalottumista voidaan ehkäistä 
käyttämällä tilanteisiin sopivia linssejä, esimerkiksi kirkkaassa tilassa tummennettua 






Kuva 33. Canon 70D-refleksikameralla otettuja kuvia. [38.] 
Kuvantavaksi luminanssimittariksi sopivia kameramalleja sekä niihin sopivia ohjelmia 
on saatavilla useita. Canon 70D-kameran tekniset tiedot löytyvät liitteestä 7. 
5.3.8 Lighting Passport-älyspektrometri 
Lighting Passport (kuva 34) on spektripohjainen älyspektrometri, joka vaatii 
toimiakseen Android- tai iOS-käyttöjärjestelmällä toimivan älylaitteen. Älyspektrometrin 
mukana tulevalla sovellus asennetaan älylaitteeseen, jolloin voidaan ottaa Bluetooth tai 
USB-yhteys mittalaitteeseen. Lighting Passport pystyy mittaamaan valon arvoja 
monissa erilaisissa laskentamalleissa. Esimerkiksi sillä pystyy laskemaan valon värin 
arvoja CIE 1931- sekä CIE 1976-väriavaruuksissa, värintoistoindeksin CRI- sekä TM-
30-arvoilla, MacAdamin SDMC-arvon, tunnistaa tilasta lämpötilan sekä suhteellisen 
kosteuden, erottaa valon välkyntää taajuuksilla 5 - 200 Hz, mittaa S/P-suhteen sekä 
monia muita arvoja, jotka löytyvät liitteestä 5. Mittalaitteella voi myös mitata arvoja 
reaaliajassa 6 ms:n ollessa laitteen pienin integrointiaika. Mittauksille pystyy 
asettamaan raja-arvoja, esimerkiksi CCT-arvon voi asettaa tulemaan näkyviin vain 
5 000 - 7 000 kelvinin välillä. Mittalaitteessa on usean otoksen toiminto, jolla voi 
kätevästi mitata esimerkiksi yhtä valonlähdettä eri kulmista ja vertailla mittausten arvoja 





Kuva 34. Asensetek Lighting Passport sellaisenaan, asennettuna USB-yhteydellä 
älypuhelimeen sekä tablettiin. [39.] 
Lighting Passport voi olla asetettuna esimerkiksi pöydälle ja älypuhelimella voidaan 
ottaa kauempaa Bluetooth-yhteys mittalaitteeseen ja siten vastaanottaa 
mittaustuloksia. Mittalaitteen tekniset tiedot löytyvät liitteestä 8. [39.] 
5.4 Goniofotometri  
Goniofotometrejä on lähikenttä- sekä kaukokenttämittauksiin. Nimensä mukaisesti 
kaukokenttämittaavat goniofotometrit vaativat enemmän tilaa mittauksille kuin 





Kuva 35. Lähikenttägoniofotometri RiGO801 ja kaukokenttägoniofotometri LSG-2000. 
[41; 42.] 
Kaukokenttägoniofotometrillä lampun tai valaisimen lähettämän valon mittaaminen 
perustuu ohjattavaan peiliin ja kameravastaanottimeen. Peiliä liikutellaan ja 
suuntaillaan siten, että mitattavan lampun tai valaisimen valo kulkeutuu peilin kautta 
kameravastaanottimelle, joka sijaitsee 5,0 - 30,0 metrin päässä. Hajavaloa 
suodatetaan pois raollisilla väliseinillä. Peilien avulla valon kulkemaa välimatkaa voi 
pidentää (vertaa kuvia 36 ja 37).  
 






Kuva 37. Peilien avulla voidaan säästää tilaa kaukokenttägoniofotometriä käytettäessä. 
[44.] 
Lähikenttämittaavat goniofotometrit mittaavat valonlähdettä xyz-koordinaatistossa 
kuvan 38 mukaisesti kuvantavan luminanssimittarin avulla, joka tallentaa arvoja eri 
mittauspisteistä. Mittausarvot siirtyvät digitaalisena goniofotometrin keskusyksikköön, 
jossa laskentatoimenpiteet suoritetaan. 
 
Kuva 38. Lähikenttägoniofotometrin toimintaperiaate. Keskellä on mitattava lamppu, 
jonka ympärillä kuvantava luminanssikamera pyörii sinisen kuvion mukaisesti ja mittaa 




Goniofotometrillä pystyy mittaamaan valolähteen valonjakokäyrän (kappale 3.2), 
kokonaisvalovirran (kappale 3.3) sekä spektrikartan (kappale 3.7.1). Goniofotometrejä 
löytyy monia erilaisia ja erikokoisia. RiGO801 - 1500-mallin tekniset tiedot löytyvät 
liitteestä 9 ja LSG-2000-mallin tekniset tiedot löytyvät liitteestä 10. [43; 46; 47.] 
5.5 Integroiva pallo, Ulbrichtin pallo 
Integroivalla pallolla (kuva 39) voi mitata valonlähteen kokonaisvalovirtaa (kappale 3.3). 
Kytkemällä palloon erilaisia analysaattoreita, voi integroivalla pallolla mitata lisäksi 
valon spektrijakaumaa, värikoordinaatteja sekä värilämpötilaa. Integroivan pallon 
sisälle johdettu valo heijastuu pallon valkoisella sisäpinnalla tasaisesti kauttaaltaan. 
Ulbrichtin pallo mahdollistaa siis tarkan mittauksen toteuttamisen suljetussa 
ympäristössä. Tosin riippuen valonlähteestä, osa sisällä heijastelevasta valosta voi 
absorboitua valaisimen tai lampun osiin, jolloin integroivan pallon sisälle asennetaan 
apuvalo, jolla voi kompensoida valonlähteen kiinnitysosien absorboimaa valon määrää. 
[48.] 
 
Kuva 39. GS-IS60 Integroiva pallo. [48.] 
Integroivia palloja löytyy eri kokoisia. On suuria palloja, halkaisijaltaan 3,0 metriä, joilla 
voidaan mitata suuria valaisimia ja on myös pieniä, halkaisijaltaan 25,0 millimetriä, joilla 




valonlähde asetetaan pallon sisälle kun pienellä pallolla mitattaessa valonlähde on 
usein pallon ulkopuolella. Esimerkiksi eri materiaalien läpäisyspektrejä mitataan usein 
pienillä palloilla syöttämällä valoa mitattavan materiaalin läpi palloon sisälle (kuva 40). 
Tällöin mittaukseen tarvitaan integroivan pallon lisäksi spektrianalysaattori sekä 
valonheitin (kappale 5.2.1). GS-IS-integroivan pallon tekniset tiedot löytyvät liitteestä 
11. [48.] 
 
Kuva 40. Integroivaan palloon syötetään valoa materiaalin lävitse. [49.] 
6 Valaistuslaboratoriotilojen suunnittelu 
6.1 Metropolia Ammattikorkeakoulun Albertinkadun toimipiste 
6.1.1 Albertinkadun valaistuslaboratorio 
Albertinkadun valaistuslaboratorio (kuva 41) on ikkunaton luokkahuone kellaritasolla. 
Laboratorion keskiosion suuremmat pöydät ovat Teklabin sähköpöytiä, joissa mahtuu 
hyvin työskentelemään samanaikaisesti yksi neljän henkilön ryhmä sekä kolme kolmen 
henkilön ryhmää, kuten pohjapiirustuksen tuolien määrästä näkee. Sähköpöytien 
välissä on tietokoneelle varattu pöytä. Tietokone on käytössä mittalaitteiden tuloksien 
katselemiseen. Sisään tullessa valaistuslaboratorioon tilan vasemmalla puolella on 
neuvottelupöytä ja oikealla puolella päädyssä on Ulbrichtin pallo, joka on halkaisijaltaan 




jätetty integroivan pallon läheiseen ympäristöön. Ulbrichtin palloon syötetään 
stabiloitua jännitettä mittausten aikana. Seinän vierustalla olevissa kaapeissa 
säilytetään käsikäyttöisiä mittareita, valonheittimiä, poistumistiekylttejä, erilaisia 
valaisimia, referenssikuristimia, ohjekirjoja sekä muita laboratoriolle tarpeellisia 
tavaroita. 
 
Kuva 41. Albertinkadun valaistuslaboratorion pohjapiirustus. 
 
Kuva 42. Albertinkadun valaistuslaboratorion sähköpöydällä on DAS-2100-






Kuva 43. Albertinkadun valaistuslaboratorion integroiva pallo. 
Valaistuslaboratorion sähkökaapissa on jännitestabilisaattori sekä himmennin (kuva 
44). Jännitestabilisaattori suojaa herkkiä mittalaitteita verkkojännitteen lyhytaikaisilta 
ali- ja ylijännitteiltä. Mittaustulokset pysyvät tasaisen jännitteen vuoksi myös 
vertailukelpoisina. Himmentimellä, eli säädettävällä vastuksella, voidaan säätää 
Metropolia Ammattikorkeakoulun julkisivun suurpainenatriumvalaisimien valaistusta. 
 






6.1.2 DALI-järjestelmä Albertinkadun valaistuslaboratoriotilassa 
Valaistuslaboratorion yleisvalaistus on kytkettynä DALI-ohjausjärjestelmään, eli 
digitaaliseen valaistuksenohjausjärjestelmään. Albertinkadulla DALI-järjestelmän 
ohjaamiseen käytetään kahta 8-painikkeista ohjauspaneelia, joista toinen sijaitsee oven 
vieressä seinällä ja toinen integroivan pallon vieressä seinällä. Järjestelmään on 
ohjelmoitu kahdeksan erilaista asetusta valaisimille: täysi valaistus koko laboratorioon, 
työpisteiltä valot pois, neuvottelutilan valaistus himmennetty, mainoslevyjen valot pois, 
Ulbrichtin pallon läheisyydelle täysi valaistus, Ulbrichtin pallon läheisyydelle 
mittausvalaistus, ei ohjausta ollenkaan ja valot pois. Albertinkadun DALI-järjestelmän 
sähköpiirustus sekä kuva ohjauspaneelista löytyy liitteestä 13. DALI-järjestelmästä on 
tarkemmin tietoa kappaleessa 6.3. [50.] 
6.1.3 Albertinkadulla tehtävät käytävämittaukset 
Valaistuslaboratoriotilan vieressä sijaitsee pitkä käytävä, jonka ikkunat voidaan peittää 
mittauksia varten. Käytävällä voidaan mitata esimerkiksi jalustalla olevalla 
luminanssimittarilla tarkkoja pisteluminanssimittauksia poistumistiekylteistä. 
 





Kuva 46. Käytävän ikkunat voi peittää mustalla kartonkipaperilla. 
6.1.4 Albertinkadun koevalaistushuone 
Koevalaistushuone (kuva 47) sijaitsee koulun 4. kerroksessa. Koevalaistushuone on 
muodoltaan neliömäinen 3,6 ⋅ 3,6 metrin huone, jonka korkeus on 3,5 metriä. Tilan 
lattia on mustaa kumia ja seinät sekä katto on maalattu mattamustaksi. Huoneessa 
suoritettiin vuonna 1999 energiatehokkaiden avotoimistojen valaistusratkaisukilpailu, 
jonka vuoksi seinät ja ovet peitettiin peileillä 0,7 metrin korkeudelta lattiasta kattoon 
saakka. Peiliseinäisellä huoneella simuloitiin avotoimistoa, johon on sijoitettu suuri 
määrä identtisiä työpisteitä. Peilejä ei ole asennuksen jälkeen poistettu, joten peilit 
päätettiin peittää mustalla kartonkipaperilla. Musta kartonkipaperi ei ole materiaalina 
vaikuttanut mittaustuloksiin oppilaitoskäytössä verrattuna aikaisempaan mustaan 
seinään. Tilassa on välikatto (kuvat 48, 49 ja 50), johon voi asentaa valaisimia. 
Välikattoa voi liikuttaa korkeussuunnassa kolmella vinssillä. Välikatto on pinta-alaltaan 
hieman pienempi kuin huoneen pinta-ala, joten kokonsa vuoksi välikatto on jaettu 
kolmeen osioon, jotta vinssien käyttö on mahdollista. Korkeussuunnassa liikuttaminen 
mahdollistaa helpon valaisimien ja lamppujen vaihdon sekä eri mittaustilanteiden 
luomisen. Koevalaistushuoneesta pääsee varastotilaan, jossa sijaitsee 
jännitestabilisaattori sekä on säilytystilaa valaisimille. Valaisimille tarvitaan paljon 
varastotilaa, sillä valaisimet ovat herkkiä ja usein suuria. Myös esimerkiksi loisteputket 






Kuva 47. Albertinkadun koevalaistushuoneen ja varastotilan pohjapiirustus.  
 






Kuva 49. Albertinkadun vinssijärjestelmän toiminta yläpuolelta esitettynä. Välitasoa 
liikutetaan kolmen vinssin avulla. 
 




6.2 Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäkeen tuleva toimipiste 
6.2.1 Myyrmäen valaistuslaboratorion yleistila 
Myyrmäen valaistuslaboratorio (kuva 51) on ikkunaton luokkatila, joka sijaitsee koulun 
toisessa kerroksessa. Tilassa sijaitsee kolme kahdeksan hengen työtilaa, jotka voidaan 
pimentää pimennysverhoin kattoon asennettujen kiskojen avulla. Jokaisessa työtilassa 
on kaksi Teklab-sähköpöytää, eli yhteensä valaistuslaboratoriossa on kuusi 
sähköpöytää. Tilasta löytyy kaksi integroivaa palloa, joiden väliin on varattu pöytä 
tietokoneelle. Tietokoneeseen on kytkettynä spektrometri, jota käytetään mm. 
mitattaessa integroivilla palloilla. Integroivat pallot saavat stabiloitua jännitettä.  
 
Kuva 51. Myyrmäen valaistuslaboratorion yleistilan pohjapiirustus. 
Tilassa on sähkökaappi, jossa sijaitsevat Albertinkadulta peräisin olevat himmennin 
sekä jännitestabilisaattori. Jännitestabilisaattori tuo stabiloitua jännitettä integroiville 
palloille. Tilassa on myös muutama ylimääräinen stabiloitu pistoke tulevaisuuden 
varalle. Keskellä sijaitsevalle sähköpöydälle tuodaan sähkö katon kautta esimerkiksi 




on oma RJ45-pistoke, jotta jokaisella sähköpöydällä on mahdollisuus langalliseen 
internet-yhteyteen tietokonetta käytettäessä. Neuvottelupöydän yläpuolella katossa on 
muutamia tavallisia sähköpistokkeita, muutama RJ45-pistoke, yksi 16 A:n 400 V:n 
pistoke sekä asennuspaikka videotykille. Valkokangas on sijoitettu kuvassa videotykin 
osoittamaan suuntaan pimennysverhon viereen. Tilan seinillä on 32 A:n 400 V:n 
kolmivaihepistorasia jokaiselle sähköpöydälle normaalien pistorasioiden lisäksi. Tilasta 
löytyy oven vierestä yksi ylimääräinen 32 A:n ja yksi 16 A:n 400 V:n pistoke 
tulevaisuuden varalle. Valaistuslaboratoriossa on erikseen ohjattava valaistus DALI-
valaistuksenohjausjärjestelmällä (kappale 6.3), joka mahdollistaa säädettävän 
yleisvalaistuksen moniin eri mittaustilanteisiin. Valaistuslaboratoriosta pääsee 
kulkemaan goniofotometrihuoneeseen (kappale 6.2.2) sekä koevalaistushuoneeseen 
(kappale 6.2.3). 
6.2.2 Myyrmäen goniofotometrihuone 
Goniofotometri on omassa 20,0    täysin pimennetyssä ikkunattomassa huoneessa. 
Huoneen pinnat ovat tummat sekä heijastamattomat, mikä koskee myös katossa 
olevien valaisimen pintoja eritoten goniofotometrin verhoillussa tilassa. Lattialle voi olla 
asetettuna tumma heijastamaton kumi- tai muovimatto. Goniofotometrit vaativat paljon 
tilaa myös korkeudelta ja huoneella on korkeutta 3,5 m. Tilassa on työpiste 
tietokoneelle, joka on eroteltuna goniofotometristä pimennetyllä verholla. On hyvin 
tärkeää, ettei goniofotometriin tule hajavaloa mittausten aikana. Tilassa on 
goniofotometrille varattu  stabiloitu 16 A:n kolmivaihepistorasia ja sen lisäksi tavallisten 





Kuva 52. Goniofotometrihuoneen pohjapiirustus.  
Myyrmäkeen on alustavasti valittu goniofotometriksi RiGO801 - 1500 (kappale 5.4 ja 
liite 9), joka on kolmesta RiGO801-mallista pienin versio. Se on pinta-alaltaan 2,7 ⋅ 2,7 
metriä ja korkeudeltaan noin 3,3 metriä. Suurempi versio RiGO801-malleista ei 
huoneessa mahtuisi olemaan. Olisi hyvä jättää tilaa goniofotomerin ja seinän väliin 
mielellään 2,0 - 3,0 metriä vähentääkseen hajavalon vaikutusta seiniltä, mutta tässä 
huoneessa se ei ole mahdollista. Tällöin on huolehdittava seinän heijastuskertoimen 
olevan mahdollisimman pieni, jolloin ei virhearvoja pääse syntymään. Mattamustan 
pinnan heijastussuhde on 0,4 ja vähintään tähän on pyrittävä seinien suhteen. 
Goniofotometrihuoneeseen ei saa aiheutua ylimääräistä tärinää.  
Goniofotometrin asentaminen 
Goniofotometri kiinnitetään joko kattoon tai seiniin, tai molempiin, noin 0,5 ⋅ 0,5 metriä 
leveillä asennuslevyillä, jotka tasapainottavat goniofotometriä - ne eivät kannattele 
laitteen painoa. Goniofotometrin jalka pultataan lattiaan kiinni. Goniofotometrin 
fotometripää tulee sijoittaa siten, että se näkee vain mitattavan lampun tai valaisimen, 
jolloin fotometripäähän ei heijastu ylimääräistä valoa muualta kuin mitattavasta 
valonlähteestä. Verhoin peitetyn goniofotometritilan tulee olla tumma ja heijastamaton 
kauttaaltaan. Loput huoneesta voi olla vaaleampaa, kunhan valoa ei tule verhojen 
sisälle goniofotometritilaan. RiGO801 goniofotometri tarvitsee virraksi 16 A ja 




6.2.3 Myyrmäen koevalaistushuone 
Tila on täysin pimennetty ikkunaton 19,0   :n huone, jonka korkeus on 3,5 m. 
Huoneen pinnat ovat tummat sekä heijastamattomat, mikä koskee myös katossa 
olevien valaisimien pintoja. Lattialle voi asettaa tumman heijastamattoman kumi- tai 
muovimaton. Pintojen heijastamattomuus on tärkeää tilassa tehtävien mittausten 
kannalta.  
 
Kuva 53. Myyrmäen koevalaistushuoneen pohjapiirustus. 
Kattoon tulee erillinen korkeussuunnassa liikuteltava välikatto, johon asennetaan 
liitännät valaisimille. Välikatto tehdään valaisinkiskosta (kuva 54), valaisimet saavat 





Kuva 54. Osuus xyrv-valaisinkiskoa. [52.] 
Valaisinkiskotaso kootaan osista, jolloin siitä saa tilaan sopivan kokoisen. Välitaso on 
kooltaan noin 5,0 ⋅ 3,8 metriä, eli hieman huoneen pinta-alaa pienempi. Tasoon 
asennetaan ripustimet ja valaisinpistokkeet, joihin voi kiinnittää ja irrottaa valaisimia. 
Valaisinkiskotaso kiinnitetään kattoon kiinni monesta eri pisteestä vaijereilla, jotka ovat 
yhteydessä sähkökäyttöiseen vinssiin tai vaihtoehtoisesti moneen eri vinssiin. Vinssillä 
voidaan ohjata kaukokäyttöisesti vinssiä, jolla voi liikuttaa välikattoa tasaisesti 
korkeussuunnassa. Välikatto tulee saada niin alas, että valaisimien ja lamppujen vaihto 
onnistuu helposti maatasolta. Kattoon asennetaan neljä jännitestabiloitua pistoketta, 
joista välitasossa olevat valaisimet saavat virtansa. 
6.2.4 Valaistuslaboratorion turvajärjestelmä 
Valaistuslaboratorion tiloissa on ovissa sähköinen lukitus ja kulunvalvonta, 
kuulutusjärjestelmä, automaattinen osoitteellinen paloilmoitusjärjestelmä, hätä-seis-
painike sähköpöydille ja henkilöhälytys tietokoneelta. Hätä-seis-painike sähköpöydille 
löytyy myös sähkökaapista. 
6.2.5 Myyrmäen toimipisteen mittalaitteet 
Myyrmäkeen tulee siirtymään Albertinkadulla olevat mittalaitteet ja ne ovat sisällytetty 




muuton yhteydessä tulee näillä näkymin olemaan RiGO801 – 1500-
lähikenttägoniofotometri (kappale 5.4). Toiseksi uudeksi mittalaitteeksi suosittelisin 
Lighting Passportia (kappale 5.3.8). Se toisi hyvän lisän Myyrmäen mittauslaitteiden 
valikoimaan, sillä se on eri teknologiaa kuin muut tilassa olevat mittalaitteet. 
6.3 Myyrmäkeen asennettava DALI-valaistuksenohjausjärjestelmä 
6.3.1 DALI-järjestelmän toiminta 
DALI on digitaalisen valaistusohjausjärjestelmän yleinen standardi, jolle on tarkkaan 
määritelty arvot (liite 14). DALI-järjestelmässä voidaan ohjata jokaista valaisinta ja 
muuta DALI-järjestelmän osaa yhdellä ohjauskaapelilla, joka on yhteydessä 
ohjausyksikköön. Jokaisella DALI-liitäntälaitteella on oma osoitteensa, joten yksittäisien 
valaisimien ohjaaminen on mahdollista DALI-ohjausyksikön kautta, esimerkiksi seinällä 
olevasta ohjauspaneelista tai tietokoneella olevasta ohjelmistosta. [50; 51.] 
DALI-järjestelmän toiminta perustuu siihen, että järjestelmän jokainen valaisin sisältää 
ohjattavan liitäntälaitteen, joihin ohjauskaapeli liitetään DALI-johdinparilla. 
Järjestelmään kuuluu myös muita osia, jotka kuluttavat DALI-järjestelmän virtaa, kuten 
ohjauspaneelit sekä sensorit. Järjestelmälle ei tarvita erillistä keskusyksikköä, vaan 
kaikki tarvittava tieto tallennetaan liitäntälaitteisiin. Jokaiseen liitäntälaitteeseen 
tallennetaan yksiköllinen osoite, ryhmätunnus tai -tunnukset, valaistustilanteen 
asetusarvot, häivytysajat sekä valaistusarvo syttymishetkellä. DALI-järjestelmän 





Kuva 55. DALI-järjestelmän toimintaperiaate. [53.] 
Myyrmäen valaistuslaboratoriotiloihin asennetaan DALI-reititinjärjestelmä, joka eroaa 
tavallisesta DALI-järjestelmästä muokattavuuden ja monipuolisuutensa ansiosta. DALI-
järjestelmän reitittimeksi tulee DIGIDIM-910, joka tukee kaikkiaan 128:aa DALI-laitetta 
ja jonka DALI-virransyöttö on yhteensä 500 mA, mutta virransyöttö on jaettu kahdelle 
DALI-aliverkolle 250 mA:ksi. Valaistuslaboratorion yleistilaan tulee yksi, esimerkiksi 
DIGIDIM-311-läsnäolosensori, joka toimii samalla DALI-järjestelmän kauko-ohjaimen 
IR-vastaanottimena. Tilaan tulevilla DIGIDIM-ohjauspaneeleilla on myös omat IR-
vastaanottimet, mutta yhdellä DALI-järjestelmällä on hyvä olla vain yksi IR-vastaanotin 
aktiivisena. DALI-järjestelmä on demokraattinen, eli järjestelmässä ei ole Master-
yksikköä tai vastaavaa hierarkiaa, jolloin kauko-ohjaimen IR-käsky monelta eri IR-
vastaanottimelta voi aiheuttaa järjestelmään häiriöitä. Yleistilaan tulee myös DIGIDIM-
490-verhomoottoriohjain, jonka avulla tilan valkokangasta sekä goniofotometritilan 
pimennysverhoja voi sähköisesti ohjata. Tarvittaessa voi hankkia toisenkin 




hyödylliseksi. Myyrmäen valaistuslaboratorion valaisimien ryhmittelystä sekä 
valonsäädöstä lisää liitteessä 15. [50; 51.] 
6.3.2 Myyrmäen valaistuslaboratorion DALI-järjestelmän ohjaus ja käyttöliittymät  
Myyrmäen valaistuslaboratorion jokaiseen huoneeseen asennetaan oma 
näppäinpaneeli - yleistilaan kaksi - joista valaistuslaboratorion tilojen valaistusta voi 
ohjata.  Järjestelmää voi ohjata myös kauko-ohjaimella sekä tietokoneeseen asennetun 
ilmaisen TouchStudio-ohjelman avulla. TouchStudio on Helvarin kehittelemä ohjelma, 
jolla voi ohjata DALI-reititinjärjestelmää tietokoneelta tai tabletilta käsin. Ohjelma on 
ilmainen, joka toimii Windows-käyttöjärjestelmässä ja on ladattavissa Helvarin 
kotisivuilta. TouchStudiolla otetaan Ethernet-yhteys yhteys DALI-reititinjärjestelmään, 
jonka jälkeen järjestelmää voi ohjelmalla ohjata ja ohjelmoida. Ohjelmalla voi 
ohjelmoida valaistuslaboratorion tilan valaistustilanteet täysin uusiksi ja olisi myös 
opetuskäyttöön hyvä apuväline. TouchStudion käyttöliittymä on graafisesti 
muokattavissa, joten käyttöliittymän voi tehdä valaistuslaboratoriotilalle sopivaksi. [54; 
55.] 
7 Käytännön kokemukset muuttoprojektista insinöörityötä kirjoittaessa 
Tapio Kallasjoki sai tarkistettavaksi Myyrmäen Metropolian toimipisteen 
rakennusprojektin arkkitehdiltä Markku Hietamaalta valaistuslaboratoriotiloja koskevat 
pohjapiirustukset sekä tilakortit. Teimme Tapion kanssa yhdessä tarvittavia muutoksia 
tilakortteihin sekä pohjapiirustukseen ja lähetimme päivitetyt tiedot Markulle takaisin. 
Muutoksien jälkeen olin muutaman kuukauden päästä yhteydessä Myyrmäen 
rakennusprojektin sähkösuunnittelijaan Minna Pänkäläiseen ja hänen kanssaan 
kävimme valaistuslaboratoriotiloja koskevia sähköpiirustuksia läpi. Arkkitehdille 
lähettämiin tilakortteihin emme aivan kaikkea tietoa laboratoriotiloista pystyneet Tapion 
kanssa kirjoittamaan, joten oli hyvä käydä tarkistamassa, onko sähköpiirustuksissa 
valaistuslaboratorion sisältöä koskevia ongelmia. Muutenkin oli hyvä käydä 
keskustelemassa valaistuslaboratorion tilankäytöstä ja tilaan liittyvistä ajatuksista. Toin 
sähköpiirustukset myös Tapio Kallasjoen sekä Maarit Ahosteen katseltavaksi ja teimme 
niihin muutamia korjausehdotuksia. Olen tyytyväinen, että olen päässyt vaikuttamaan 





Myyrmäen toimipisteen valaistuslaboratoriotilat tulevat olemaan siellä opiskeleville 
hyvä oppimisympäristö. Tiloissa tulee olemaan kaikki tarvittava tekniikka valon 
mittaamiseen sekä valaistuksen ohjaamiseen liittyen, että oppilas tulee saamaan 
valaistuksesta todella hyvän pohjatiedon. Tiloissa voi myöskin suorittaa yrityksien 
kanssa yhteistyötä mittaamalla esimerkiksi valaisimia. 
Opin insinöörityötä tehdessä valtavasti valon laadusta sekä valon mittaamisesta oikeilla 
menetelmillä ja oikeissa olosuhteissa. Myös laboratoriotilojen materiaalit, 
tilankäyttäminen, laitteistot, järjestelmät ja ympäristöt tulivat tutuiksi. Valon laadun 
merkitys on kasvanut lähivuosina jatkuvasti eikä sitä ole koskaan arvostettu yleisesti 
yhtä paljoa kuin nyt. Tulevaisuudessa sitä tullaan arvostamaan vieläkin enemmän kun 
ymmärretään paremmin valon positiiviset vaikutukset ihmiseen. Valo on myös siitä 
mielenkiintoinen, ettei sille ole absoluuttisesti parasta lopputilannetta missään 
tilanteessa, mutta voi kuitenkin pyrkiä mahdollisimman hyvään ratkaisuun. Mitattaessa 
valoa oikeilla menetelmillä, pystytään saavuttamaan jatkuvassa valaistustekniikan 
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Spektripohjaisen valaistusvoimakkuusmittarin CL-500-tekniset tiedot [12.] 
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Luminanssimittarien LS-150 ja LS-160:n sekä väriluminanssimittarien CS-
150 ja CS-160:n tekniset tiedot [12.] 


















Goniofotometrin RiGO801 – 1500-tekniset tiedot [41.] 













Kaukokenttägoniofotometrin LSG-2000-tekniset tiedot [42.] 
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DAS-2100-spektrianalysaattorin tekniset tiedot [31.] 
Pahoittelut alla olevan taulukon virheellisistä symboleista. Taulukko on otettu 
Labspheren virallisilta internetsivuilta, eikä vanhasta DAS-2100-spektrianalysaattorista 
löytynyt parempaa teknisten tietojen lähdettä. 
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Albertinkadun DALI-järjestelmän sähköpiirustus sekä ohjauspaneeli 
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Yhden DALI-systeemin, aliverkon, standardiarvot 
 
DALI-reitittimiä, -toistimia tai -virtalähteitä voi olla yhdessä DALI-järjestelmässä monia, 
jotka kasvattavat järjestelmän suuruutta. Standardi koskee DALI-järjestelmässä olevia 
DALI-aliverkkoja. 
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Valaisimien ryhmiä sekä valonsäätöä DALI-järjestelmässä Myyrmäen 
valaistuslaboratoriotilassa 
 
Esimerkkejä valaisimien (kuvassa olevat neliöt) perusryhmityksistä, hieman 




Kuvassa on perusryhmitys valaistuslaboratoriotilan valaisimille, jota seuraavissa 
kuvissa on muokattu monipuolisemmaksi. Valoasetuksia ryhmien sisällä voi olla monia 
eri tilanteisiin sopivia.





Kuvassa on monipuolisemmin ryhmitelty valaistusryhmät. Valaistuslaboratorion 
yleistilan valaistus voi yhdellä napilla valaista kokonaan ja tarvittaessa sammuttaa 
esimerkiksi työtilojen valaisimet. Goniofotometrihuoneessa voi ennen mittauksia 
sammuttaa goniofotometriä häiritsevät verhotilan valaisimet. Kuvassa suurin osa 
valaisimista kuuluu kahteen ryhmään.





Sama ryhmittely kuin edellisessä kuvassa, mutta jokaisella työryhmällä on käytössään 
myös oman työalueensa valaisimet ja integroiville palloille sekä neuvottelupöydälle on 
myös omat valaisinryhmänsä. Suurin osa valaisimista kuuluu kahteen ryhmään ja 
työtilojen valaisimet kuuluvat kolmeen eri ryhmään.





Kuvassa on videotykin käyttöön säädetty valaisimien valotasoa. Suurin osa valaisimista 
on sammutettuna, ainoastaan katsomolle ja ovelle on säädetty hieman taustavaloa. 
Tällainen tilanne voidaan tallentaa järjestelmään ja sen voi kutsua yhdellä napin 
painalluksella.
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Standardeihin liittyviä lähteitä 
 
CIE - www.cie.co.at/ 
ISO Standardization – http://www.iso.org/iso/home.htm 
IEC - http://www.iec.ch/ 
CENELEC - http://www.cenelec.eu 
CEN – https://www.cen.eu/ 
Sesko ry - http://www.sesko.fi/portal/fi/ 
SFS - http://www.sfs.fi/ 
JISC – https://www.jisc.go.jp/eng/ 
DIN – www.din.de/en/about-standards/din-standards 
ZVEI - http://www.zvei.de 
VDE - http://www.vde.de 
Dali organization - http://www.dali-ag.org 
The Connected Lighting Alliance - http://www.theconnectedlightingalliance.org/home/ 
Zhaqa - http://www.zhagastandard.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
